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				Resumen
Los localizadores apicales son herramientas esenciales empleadas durante el tratamiento endodóntico con la finalidad de comprobar la longitud de trabajo en los conductos radiculares, permitiendo al endodoncista identificar de manera exacta la posición del ápice y contribuyendo a la reducción de los fracasos durante el tratamiento. Para elaborar este tema, se indago diversos artículos utilizando una metodología cualitativa con una selección PICO y PRISMA obteniendo de diversas fuentes como PubMed, Scielo, Elsevier y Google Scholar. Demostrando que los localizadores apicales son altamente efectivos en la determinación de la longitud de trabajo en comparación con métodos convencionales. Introducción. Los localizadores apicales son dispositivos que han demostrado proporcionar una precisión y eficacia en los tratamientos endodónticos en comparación con las técnicas convencionales, y han demostrado una disminución ante los fracasos endodónticos producto de un tratamiento y la rehabilitación de una pieza dental que no tienen éxito. Desde la primera consulta, es crucial realizar un diagnóstico preciso de las condiciones del diente y aplicar los principios biológicos y protocolos adecuados para evitar complicaciones durante el procedimiento. Objetivo.  Determinar el impacto que produce el uso de los localizadores apicales en la disminución de fracasos endodónticos. Metodología.  Este estudio de investigación utilizó métodos adecuados y se centró en bases de datos académicas y científicas, contiene un tipo de investigación cualitativa donde se llevó a cabo una revisión exhaustiva de publicaciones desde 2013 hasta 2023 de manera organizada. El análisis se enfocó en dos variables: el uso de localizadores apicales (variable independiente) y los fracasos endodónticos (variable dependiente).  El diseño de investigación se considera descriptiva ya que tiene como objetivo recopilar, resumir y presentar de manera sistemática la información existente en la literatura científica y bibliográfica. Resultados.  En 1962, se desarrollaron los localizadores apicales como alternativa a las técnicas convencionales para medir la longitud del conducto radicular. Estos dispositivos utilizan señales eléctricas para determinar la posición del ápice del diente y la longitud del conducto radicular, siendo más precisos y cómodos para el paciente. Además, evitan la exposición a la radiación, un riesgo de las técnicas radiográficas convencionales. Los localizadores apicales de tercera generación pueden lograr precisiones mayores al 90%. Conclusión.  Los fracasos en los tratamientos endodónticos pueden deberse a varios factores, como las habilidades del endodoncista, la complejidad del caso y la desinfección inadecuada. Aunque la tasa de fracasos ha disminuido debido a los avances tecnológicos, los casos persistentes de infección aún pueden provocar fallos en el tratamiento. Los localizadores apicales de última generación utilizan tecnología avanzada, como la medición electrónica de resistencia y impedancia, para lograr una localización precisa del conducto radicular. Esto ayuda a evitar complicaciones como perforaciones y acumulación de bacterias, mejorando la eficacia y seguridad del procedimiento
Área de estudio general: (Odontología)
Área de estudio específica: (Endodoncia)
Tipo de estudio:  Revisión Bibliográfica 
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				Abstract
Apical locators are essential tools used during endodontic treatment in order to check the working length of root canals, allowing the endodontist to accurately identify the position of the apex and contributing to the reduction of failures during treatment. To develop this topic, various articles were investigated using a qualitative methodology from various sources such as PubMed, Scielo, Elsevier and Google Scholar. Demonstrating that LAs are highly effective in determining working length compared to conventional methods. Introduction.  Apical locators are devices that have been shown to provide precision and effectiveness in endodontic treatments compared to conventional techniques, and have shown a reduction in endodontic failures resulting from unsuccessful treatment and rehabilitation of a tooth. From the first consultation, it is crucial to make an accurate diagnosis of the tooth's conditions and apply the appropriate biological principles and protocols to avoid complications during the procedure. Objective. Determine the impact of the use of apical locators on the reduction of endodontic failures Methodology.  This research study used appropriate methods and focused on academic and scientific databases, it contains a type of qualitative research where a comprehensive review of publications from 2013 to 2023 was carried out in an organized manner. The analysis focused on two variables: the use of apical locators (independent variable) and endodontic failures (dependent variable). The research design is considered descriptive since its objective is to systematically collect, summarize and present the information existing in the scientific and bibliographic literature. Results.  In 1962, apical locators were developed as an alternative to conventional techniques for measuring root canal length. These devices use electrical signals to determine the position of the apex of the tooth and the length of the root canal, being more precise and comfortable for the patient. In addition, they avoid exposure to radiation, a risk of conventional radiographic techniques. Third generation apical locators can achieve accuracies greater than 90%. Conclusion.  Endodontic treatment failures may be due to several factors, such as the skills of the endodontist, the complexity of the case, and inadequate disinfection. Although the failure rate has decreased due to technological advances, persistent cases of infection can still lead to treatment failures. Next-generation apical locators use advanced technology, such as electronic resistance and impedance measurement, to achieve precise root canal localization. This helps avoid complications such as perforations and bacteria buildup, improving the effectiveness and safety of the procedure. 
 

		

	

	 

	Introducción

	Los localizadores apicales son dispositivos que han demostrado proporcionar una precisión y eficacia superiores en los tratamientos endodónticos en comparación con las técnicas convencionales. Su aplicación se traduce en una mejora significativa de los resultados clínicos y una reducción en la tasa de fracasos en los procedimientos endodónticos. Estos deben ser complementados con otras técnicas y habilidades clínicas para garantizar el éxito en el tratamiento y disminuir los fracasos endodónticos(1).

	El fracaso endodóntico se produce cuando el tratamiento y la rehabilitación de una pieza dental no tienen éxito. Desde la primera consulta, es crucial realizar un diagnóstico preciso de las condiciones del diente y aplicar los principios biológicos y protocolos adecuados para evitar complicaciones durante el procedimiento(2)(3).

	En el tratamiento endodóntico se requiere establecer la longitud de trabajo para lo cual los localizadores apicales brindan benéficos que ofrecen la correcta obtención de medida del conducto radicular del diente misma que facilita el procedimiento durante la terapia y conlleve al éxito de esta(4)(5)(6).

	La investigación se centra en comprender a fondo un localizador apical para mejorar la terapia pulpar. Se utiliza una recopilación de datos de fuentes científicas para evaluar su impacto en los fracasos endodónticos y mejorar los procedimientos, garantizando la seguridad y salud del paciente(7)(8).

	Metodología

	Este estudio de investigación bibliográfica utilizó métodos adecuados y se centró en bases de datos académicas y científicas. Se revisaron publicaciones desde 2013 hasta 2023 de manera organizada. El análisis se enfocó en dos variables: el uso de localizadores apicales (variable independiente) y los fracasos endodónticos (variable dependiente). Tipo de Investigación cualitativa siguiendo un enfoque organizado y guiado por el análisis de las variables del estudio. 

	El diseño de Investigación es descriptivo debido a que su principal objetivo es recopilar, resumir y presentar de manera sistemática la información existente en la literatura científica. y bibliográfica en el que implica una revisión minuciosa de información procedente de diversas fuentes de investigación, como libros, revistas, periódicos y publicaciones científicas. 

	Criterios de selección de estudios.

	Tabla 1 Criterios de selección

	
		
				Relevancia a los descriptores y palabras clave.

				Se han revisado investigaciones relacionadas con descriptores y palabras clave específicas del tema de estudio.

		

		
				Alcance internacional 

				Investigaciones que incluyen estudios de diferentes regiones del mundo obteniendo una visión más completa y global

		

		
				Actualidad 

				Recopilación de publicaciones de la última década 

		

	

	 

	Tabla 1 Criterios de selección (continuación)

	
		
				Publicación en revistas científicas

				Estudio de alta calidad publicados en revistas científicas  

		

		
				Disponibilidad en repositorios institucionales y bases de datos científicas.

				Búsqueda de investigaciones disponibles en repositorios de instituciones académicas y bases de datos científicas reconocidas.

		

		
				Publicaciones en revistas con factor de impacto 

				Se han evaluado estudios publicados en revistas científicas con un nivel de impacto y citación moderado, lo que confirma su reconocimiento y relevancia en el ámbito científico.

		

	

	Fuente: Elaboración propia

	Selección de palabras clave o descriptores

	Se emplearon términos como "Instrumentación Apical", "Endodoncia" y "Precisión de Medición Apical" como descriptores de búsqueda. Los operadores lógicos AND e IN fueron utilizados durante la revisión, junto con las palabras clave, para seleccionar los artículos relevantes para la investigación.

	Tabla 2 Número de artículos por base de datos

	
		
				Base de datos

				Nro. Artículos

		

		
				PudMed

				17

		

		
				Elsevier

				9

		

		
				Scielo

				1

		

		
				Google Scholar

				3

		

	

	Fuente: Elaboración propia

	

	Artículos incluidos en la revisión 

	(n=30)

	Figura 1 Esquema de metodología PRISMA.

	Resultados y Discusión  

	Frecuencia de fracasos endodónticos.

	Las tasas de fracaso en procedimientos endodónticos debido a varios factores, como la habilidad del profesional, la complejidad del caso y condiciones previas en el diente. Se menciona que alrededor del 10-15% de los casos tratados experimentan fracasos, que pueden ser clasificados en errores previos, durante o después de la operación (9) (10).

	Los errores durante la operación son los más comunes e incluyen problemas como perforaciones, reinfecciones bacterianas y llenado incorrecto del conducto radicular. A pesar de estos desafíos, los tratamientos endodónticos generalmente tienen tasas de éxito entre el 86% y el 98%(11)(12). 

	Los fracasos en procedimientos endodónticos pueden deberse a diagnósticos incorrectos, falta de información al paciente, tratamientos inadecuados y persistencia del dolor. Además, bacterias resistentes como Enterococcus faecalis en conductos mal limpiados y sellados son una causa común, generando infecciones crónicas, inflamación y daño dental, incluso tras la irrigación con hipoclorito de sodio y EDTA. Estos microorganismos desafían desinfectantes estándar, complicando la eliminación total(13)(14).

	Dioguardi y sus colegas revisaron estudios que argumentan las complicaciones, uno de estos estudios, realizado por Sundqvist et al. (1998), encontró que la mayoría de los casos de fracaso estaban vinculados a la presencia de bacterias en el canal radicular (15)(16)(17) .

	Además, Ricucci et al. (2016) informaron sobre casos de infecciones intrarradiculares complejas y biofilms mineralizados extrarradiculares que resultaron en fracasos del tratamiento. En general, estos problemas parecen estar relacionados con la persistencia de bacterias en el canal radicular y la falta de eliminación completa de la infección (18) (19) (20). 

	Otros factores contribuyentes son la formación de depósitos de calcio, rotura de limas, filtración del material de obturación, la presencia de istmos que conectan conductos, exceso de material de obturación y la omisión de obturar uno o más conductos radiculares  (21)(22). 

	

	Figura 2 Fracasos endodonticos y sus causas

	No obstante, las bacterias tienen la capacidad de ingresar al espacio endodóntico utilizando diversos métodos, ya sea a través de caries dental, lesiones traumáticas, fugas coronales y restauraciones defectuosas(23)(24)(25) 

	Ventajas y desventajas de los localizadores apicales de última generación durante la terapia endodóntica.

	Ventajas

	Los localizadores apicales surgieron en 1962 como una alternativa a los métodos tradicionales para determinar la longitud del conducto radicular. Estos dispositivos utilizan señales eléctricas para calcular la posición del ápice del diente y, por ende, la longitud del conducto (8)(23) (26).

	Los dispositivos de tercera generación son eficientes al reducir la exposición a la radiación, demuestran una precisión superior al 90% en las mediciones de longitudes son rápidos y fiables. Además, se adaptan a diversas condiciones, incluyendo soluciones irrigadoras y resorción apical(27) (28).   

	El estudio de Piasecki y su equipo evaluó tres localizadores apicales electrónicos (Root ZX II, Raypex 5 y Propex Pixi) y encontró una alta precisión en la medición de la longitud del conducto radicular. Las mediciones electrónicas mostraron una diferencia promedio de menos de 0,5 mm en comparación con las mediciones reales, y no hubo diferencias significativas en la precisión entre los tres dispositivos evaluados. Además, se compararon cuatro modelos adicionales de dispositivos apicales electrónicos (Propex II, Raypex 6, Propex Pixi y Root ZX II), aunque no se proporcionaron detalles sobre su funcionamiento(29)(30)(12).

	A continuación, se describe algunos localizadores(12):

	
		Propex II: Utiliza impedancia eléctrica para medir la longitud del conducto radicular, es preciso, confiable, fácil de usar y portátil para mayor comodidad(29)(30).

		Raypex 6: El dispositivo de cuarta generación de VDW que utiliza dos frecuencias (400 Hz y 8 kHz) para medir resistencia y capacitancia por separado. Cuenta con una pantalla LCD clara, información precisa y un diseño ergonómico fácil de usar(29)(30).

		Propex Pixi (Dentsply Maillefer): Es portátil y compacto con un diseño que  facilita su uso clínico, asegura mediciones precisas y cuenta con una pantalla LCD clara, siendo fácil de manejar en el conducto radicular(30)(5).

		Root ZX II: Emite señales eléctricas de diferentes frecuencias, evaluando la impedancia para precisar la posición del foramen. La pantalla LCD muestra información detallada y cuenta con una función de autocalibración para evaluaciones precisas en diversas condiciones(25)(2).



	Maneja una lima de mano como electrodo para medir la resistencia eléctrica entre la lima y el tejido periapical y determinar la posición exacta del ápice. Aunque varios localizadores fueron evaluados, Root ZX II y Raypex 6 destacaron por su rendimiento superior en la ubicación precisa del foramen apical, mostrando que, aunque se basan en el mismo principio de medir la resistencia eléctrica, varían en precisión, características adicionales y diseño(21)(20)  (14).

	Además, varios estudios también han abordado este tema(14):

	Apex ID emplea tecnología de impedancia y frecuencia para medir la posición del ápice dental. Tiene una pantalla OLED y señal de audio, con función de medición automática para reducir errores  (23)(14).

	Propex IQ ofrece mediciones precisas, una interfaz intuitiva y diseño ergonómico. Es compatible con otras tecnologías como CBCT(14) (6).

	Canal Pro dispositivo electrónico con evaluaciones limitadas de precisión (7).

	IPex, de NSK Ltd., usa tecnología de impedancia múltiple y una lima de mano como electrodo(2).

	Root ZX de J. Morita Inc. en Tokio, Japón, es preciso incluso con irrigantes y no necesita calibración (29).

	Un estudio de 2018 evaluó la precisión del Root ZX en presencia de NaOCl al 2,5% y clorhexidina al 0,2%. Con NaOCl al 2,5%, el Root ZX alcanzó una precisión del 90% con una tolerancia de error de 0,5 mm y del 100% con una tolerancia de error de 1 mm. Con clorhexidina al 0,2%, la precisión fue del 76,7% con una tolerancia de error de 0,5 mm y del 96,7% con una tolerancia de error de 1 mm. La combinación de NaOCl al 2,5% y clorhexidina al 0,2% con el Root ZX mejora la precisión en la medición de la longitud del canal radicular en tratamientos endodónticos(1)(29)(30).

	Desventajas

	Los localizadores apicales tienen limitaciones como su inutilidad en ápices dentales abiertos y reabsorción radicular. Son costosos comparados con radiografías tradicionales, y pueden ser susceptibles a fallas técnicas, afectando la precisión. Requieren tejido periapical conductivo y su precisión se ve afectada por factores como humedad o experiencia del operador. En casos difíciles, pueden necesitar técnicas adicionales. Su uso adecuado implica entrenamiento y habilidad del dentista (13) (29).

	La interpretación puede verse afectada también a la complejidad de la anatomía radicular, la condición de los tejidos periapicales, la presencia de humedad en el conducto radicular, el tipo de material de obturación utilizado y la calibración precisa del dispositivo(1)(30).

	La existencia de residuos de hidróxido de calcio puede afectar la precisión de los localizadores electrónicos de ápices. Aunque se ha propuesto que el uso de irrigantes como el EDTA después del hipoclorito de sodio podría ayudar a eliminar estos residuos, algunos estudios no han confirmado que esta combinación de irrigantes pueda eliminar por completo los residuos de hidróxido de calcio(7).

	Eficacia de los localizadores apicales en los procedimientos endodónticos en comparación de estos sin el uso de estos.

	Es esencial considerar que la efectividad de los localizadores apicales puede depender de varios factores, incluyendo la destreza y experiencia del operador, así como las características anatómicas del conducto radicular y la calidad del dispositivo utilizado(16)(13). 

	Los localizadores apicales de quinta generación, como Propex II y Woodpex III, han demostrado resultados estadísticamente aceptables, alcanzando la constricción apical, en comparación con métodos tradicionales, proporcionando mediciones rápidas y precisas, acelerando el tratamiento de conductos radiculares (4).

	Los estudios han concluido que los localizadores de última generación son más precisos y previenen errores como la subinstrumentación y sobreinstrumentación, asegurando mayor seguridad y reduciendo el riesgo de complicaciones. Facilitan una visualización precisa durante la preparación y obturación del conducto radicular, utilizando métodos como medir la resistencia eléctrica y la impedancia de corriente alterna para determinar la posición y longitud del ápice dental (20)(19).

	A lo largo del tiempo, los localizadores apicales han evolucionado significativamente, incorporando tecnologías avanzadas como múltiples frecuencias de medición y algoritmos complejos para obtener medidas precisas de la longitud de trabajo (9)(6).

	Los localizadores modernos ofrecen funciones adicionales como detectar líquido en el conducto y medir la conductividad del tejido periapical, mejorando la precisión. (7).

	

	Figura 3 Eficacia de los localizadores apicales

	Impacto del uso de los localizadores apicales en la disminución de fracasos endodónticos.

	Un estudio en el Journal of Endodontics en 2018 confirmó mejoras significativas en tratamientos que emplearon estos dispositivos, mostrando un éxito notablemente mayor y concluyendo que son herramientas valiosas que aumentan la precisión y éxito de la terapia endodóntica (29)(30).

	Además, permiten una desinfección y obturación efectivas, disminuyendo la probabilidad de complicaciones y mejorando los resultados a largo plazo. Ofrecen información en tiempo real sobre la posición del ápice, facilitando la identificación de conductos adicionales y asegurando un tratamiento exhaustivo y efectivo. En general, su integración en la práctica clínica mejora la precisión y la eficacia de los procedimientos endodónticos (14)(30).

	El fracaso en tratamientos endodónticos es único en cada caso y puede tener diversas causas. Es crucial que el dentista realice una evaluación completa del paciente y el diente afectado para identificar la razón subyacente. Un diagnóstico preciso, tratamiento adecuado y seguimiento regular son fundamentales para reducir los fracasos endodónticos y garantizar resultados a largo plazo(29)(30). 

	

	Figura 4 Impacto del uso de localizadores apicales

	Conclusiones

	
		A pesar de los avances tecnológicos y técnicas modernas, los fracasos en los tratamientos endodónticos persisten debido a factores como infecciones persistentes. Los localizadores apicales de última generación ofrecen mejoras significativas al proporcionar una localización precisa del conducto radicular, reduciendo riesgos como la sobreinstrumentación y subinstrumentación. Aunque estos dispositivos son altamente precisos, su alto costo y necesidad de capacitación pueden ser desafíos. Es esencial reconocer que, aunque los localizadores apicales son herramientas valiosas, el éxito del tratamiento endodóntico depende de una combinación de habilidades clínicas y el uso adecuado de tecnologías avanzadas para garantizar resultados óptimos y minimizar los riesgos asociados con los tratamientos endodónticos
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